
Příprava kostního cementu pomocí 
vakuové pumpy krok za krokem:

9	 Nyní lze aplikovat cement.
 

CEMENT MIXER
Řešení pro přípravu 
kostního cementu1	 �Utáhněte dno, vysuňte píst  

a odstraňte vrchní část.  
2	 �Připojte podtlak. 3	 Nalijte tekutinu a nasaďte 	

	 trychtýř.

4	 �Nasypte směs. 5	 Nasaďte vrchní část  
	 a spusťte podtlak.

6	 �Zatlačte píst do směsi a otočte jím 
na dně. Pohybem ve tvaru osmičky 
důkladně promíchejte veškerý 
cement. Vytáhněte píst k modré 
značce.

7	 Odstraňte píst, odpojte podtlak  
	 a nasaďte aplikátor kostního 
	 cementu.

8	 �Odšroubujte dno  
a nahraďte ho aplikační pistolí.

NOVINKA

Pro více informací o produktech  
k přípravě kostního cementu  
od společnosti HARTMANN  
naskenujte tento QR kód.

Bezpečnost, 
preciznost, 

spolehlivost

Dostupné  
varianty produktů

CombiSet® 
Komplexní řešení pro  
optimalizaci procesů  
na operačním sále
 

	� Sety CombiSet® jsou navržené  
ke zlepšování předoperačních, operačních  
a pooperačních procesů.

	� Optimalizují zdravotnické postupy.

	� Zvyšují efektivitu, bezpečnost a udržitelnost na operačním sále.

	 Složení setů na míru eliminuje nákup, skladování a používání 
	 řady samostatně balených komponent a šetří čas na péči o pacienta.

Každý produkt  
je dodáván buď
jednotlivě, nebo

jako součást setu
CombiSet®.

HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
tel. +420 800 100 150

Pro více informací navštivte 
webové stránky  

hartmann.cz 

Samostatně balené

Produkt

Systém míchání kostního cementu – miska
Systém míchání kostního cementu – pumpa, 120 g
Jednorázová pistole k aplikaci kostního cementu

Součástí setů CombiSet®

Produkt REF Fakturační 
jednotka

Systém míchání kostního cementu – miska – ST (sterilní) 9999011 15 ks
Systém míchání kostního cementu – pumpa – ST (sterilní) 9999001 20 ks
Opakovatelně použitelná pistole k aplikaci kostního cementu 9999022 1 ks
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Pečlivá příprava,
bezpečnější výkon

Příprava kostního cementu pomocí cement mixérů od společnosti HARTMANN 
představuje řešení dvou klíčových výzev v ortopedické operativě: chrání zdravotnický 
personál před vdechováním toxických výparů a díky důkladné přípravě cementu, 
zajišťující potřebnou konzistenci a pevnost, eliminuje rizika spojená se špatnou 
stabilizací implantátu.

Podpořte své chirurgické výsledky 
inovativním řešením od společnosti 
HARTMANN
 
Vakuová miska i míchací pumpa představují vysokokapacitní uzavřené systémy  
určené pro přípravu a aplikaci kostního cementu při ortopedických výkonech.

Vdechování 
monomerních výparů
Výpary, které často vznikají při používání kostního
cementu, mohou způsobovat podráždění dýchacích 
cest, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě a únavu. 
V závažných případech mohou vést ke vzniku astmatu 
a popálení respiračního traktu. Z tohoto důvodu je 
minimalizace kontaktu s chemikáliemi zásadní.1

Nesprávná 
cementace
Je primárně zapříčiněna pórovitostí materiálu.  
Vede k omezení mechanické pevnosti kostního 
cementu a k únavovým defektům. Může způsobit 
praskliny v cementovém plášti, které mohou  
vést ke komplikacím po chirurgickém výkonu.2

Kompatibilní 
s aplikační  

pistolí

Zdravotní rizika a řízení kvality

Zdravotní riziko
Škodlivé výpary uvolňované během přípravy 
cementu představují významné zdravotní 
riziko pro chirurgický tým i pacienta. 

Výpary
Výpary mohou obsahovat nečistoty kyseliny 
methakrylové, které způsobují podráždění 
dýchacích cest a další problémy. 

Minimalizace kontaktu
Bez ohledu na známá rizika se doporučuje 
minimalizovat kontakt s chemickými 
látkami.

Kvalita zaručující úspěch 
Kvalitně připravený kostní cement bez 
jakýchkoliv kompromisů představuje klíč 
k úspěšné operaci a bezpečí pacienta. 

Konzistence a pevnost 
Precizní příprava zajišťuje potřebnou
konzistenci a pevnost, které ovlivňují
stabilitu implantátu. 

Pórovitost a defekty 
Pórovitost omezuje mechanickou  
pevnost a vede k únavovým defektům.  
Odstranění těchto nedostatků zlepšuje  
celkový výsledek.

Jaké jsou výhody vakuové přípravy
kostního cementu?

Uzavřený systém přípravy kostního cementu zvyšuje bezpečnost, zlepšuje kvalitu 
cementu a zjednodušuje proces míchání a aplikace.

Vyšší bezpečnost 
Vakuový systém minimalizuje kontakt 
s toxickými výpary a zvyšuje bezpečnost 
prostředí na operačním sále.

Lepší kvalita 
cementu 
Vakuové míchání zajišťuje optimální 
konzistenci a pevnost kostního cementu,  
které vedou k lepším chirurgickým 
výsledkům.

Snadné použití 
Praktické provedení a jednoduchá 
manipulace pro usnadnění práce 
zdravotnického personálu na operačním 
sále.

Jednorázový  
a sterilní
Sterilní systém pro jednorázové použití 
eliminuje riziko křížové kontaminace 
a infekce, šetří čas i zdroje. Systém je 
kompatibilní s různými typy kostních 
cementů, čímž zajišťuje flexibilitu použití.

Využití vakuového řešení pro přípravu kostního 
cementu od značky HARTMANN vám umožní:

	� minimalizovat riziko aseptického uvolnění kyčelních endoprotéz 
(> 15 000 případů ročně)4

	 omezit kontakt s toxickými výpary (MMA) na operačním sále  
	 o 50–70 % v porovnání s běžnými míchacími systémy5

	 zkrátit potřebný čas na operačním sále až o 40 %6

	 snížit riziko rehospitalizace (průměrně o 5 dní)7 a dobu rehabilitace		
	 (průměrně o 4 týdny)8 z důvodu revizní operace

	 snížit finanční zátěž spojenou s reoperací na pacienta 
	 (o 30 000 až 50 000 eur)9

	 ušetřit 80 g spáleného plastu na pacienta (díky balení v setu  
	 CombiSet®)

Aplikační pistole  
na kostní cement
Naše nová aplikační pistole je speciálně navržena  
pro přesnou a kontrolovanou aplikaci kostního  
cementu během ortopedických operací.

Vakuová miska  
k míchání kostního 
cementu

Vakuová pumpa  
k míchání kostního 
cementu

	� Zvyšuje odolnost  
Minimalizuje pórovitost cementu a díky tomu zvyšuje  
jeho odolnost a eliminuje riziko únavových defektů.

	� Zlepšuje kvalitu cementu  
Napojení vakuového systému při hodnotě 550 mmHg.

	� Zajišťuje bezpečnost 
Integrovaný uhlíkový filtr omezuje kontakt 
s methylmethakrylátem.

	 Průhledné provedení 
	 Umožňuje sledování procesu přípravy cementu  
	 a usnadňuje vizuální kontrolu jeho kvality před aplikací. 

	� Praktické provedení pro bezpečné zacházení  
Vše v jednom pro snadnou přípravu cementu, 
neobsahuje latex.


